
PRECISO

EXACTO

MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA
precisión vs exactitud

Las mediciones están cerca
del valor verdadero y cerca 

unas de otras.

PRECISO

INEXACTO

Las mediciones están cerca 
unas de otras pero no del valor 

verdadero.
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IMPRECISO

EXACTO

Las mediciones están cerca del 
valor verdadero pero no están 

cerca unas de otras.

IMPRECISO

INEXACTO

Las mediciones no están cerca 
del valor verdadero ni cerca 

unas de otras.


