
INFECCIÓN

RIESGOS ASOCIADOS A LAS RAMPAS

Impide procedimientos adecuados 
de desinfección y, los tapones con los 
que cuentan no siempre permane-
cen perfectamente cerrados.

1

FALTA DE CONTROL
SOBRE TIEMPO Y VOLUMEN

Las rampas, son dispositivos con un 
alto volumen muerto, por lo que es 
difícil conocer con exactitud el 
tiempo y volumen de llegada del
fármaco al torrente sanguíneo
del paciente.

2

INCOMPATIBILIDAD

Tienen gran espacio común entre
las líneas aumentando el riesgo de 
interacción entre fármacos.
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CRACKING

Cuarteamiento o rotura al exponerse 
a sustancias químicas agresivas, 
como algunos desinfectantes o fár-
macos. Así como, a la tensión ejerci-
da al enroscar el luer.
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