
CAMBIOS DE INTERPRETACIÓN 
EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DE LA SONDA

El flujo se acerca 
al transductor

El flujo no 
se detecta

El flujo se aleja 
del transductor

ECO-DOPPLER
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