
5 dicas para manter a

patência do cateter PICC
*Siga sempre o protocolo do seu hospital.

Não utilize seringas com
capacidade inferior a 10 mL

 

  1
A utilização de seringas

pequenas aumenta o risco

de danificar o cateter.

 
Mantenha a perfusão
contínua nas linhas PICC
em todos os momentos 3

A nossa gama de cateteres

neonatais é muito fina. Para manter

uma boa patência, aconselhamos

uma perfusão mínima de 1 mL/h

para os nossos cateteres de 1Fr

e de 2 mL/h para os de 2Fr.

Utilize o método de pulsação-pausa
(push-pause) ao lavar o cateter e faça
a lavagem após cada injeção

  
 

2

Utilize o dispositivo sem
agulha adequado. 

 

5
Para a proteção da sua linha PICC,

necessita de um dispositivo sem

agulha neutro. Recomendamos a

utilização do bionector ou

bionector TKO para resultados

ótimos.

Não utilize linhas PICC para:
- Extração de sangue.
- Administração de sangue
ou produtos sanguíneos.

 4

A administração de sangue ou

produtos sanguíneos aumentará

o risco de oclusão do cateter.

1-2mL

1-2mL

1-2mL

10mL >10mL

Para mais informações, por favor contacte: vygonpt@vygon.com

                                                                    As especificações deste póster são apenas para informação e não têm, em

                                                                                                                           circunstância alguma, natureza contratual.


