
Con la Bujía de
Boussignac 
es posible
oxigenar



Composición de la Bujía de Boussignac
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¿Cuándo utilizar la Bujía de Boussignac?



Modo de empleo

1. Realizar laringoscopia

Retirar el laringoscopio y 
         retirar el conector de O2 
             si es necesario

Introducir la sonda endo-
traqueal sobre la Bujía de 
Boussignac y deslizarla 

a posición

2. Asegurarse de que la Bujía se
desliza entre las cuerdas 
vocales (si es necesario, 

con O2)

3. 4. 

5. Retirar la Bujía de Boussignac e hinchar el balón 
de la sonda endotraqueal



Referencias Longitud cm Tamaño mm
Código de 
color

557601

557602

557603

70 6 a 11 verde
(adulto)

50 2,5 a 3,5
rosa 

(neonato)

60 4 a 5,5

4

azul 
(pedíatrico)
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