ELECCION DE LA JERINGA PARA LA PURGA DEL CATETER MIDLINE

Para evaluar la funcion del Dispositivo de Acceso Vascular (DAV) se recomienda emplear una jeringa igual o mayora 5mlouna

jeringa especificamente disenada para generar presiones bajas de inyeccion, Es un hecho, que las jeringas pequefias son las
que mas presiones generan:
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