
Fig. 6. Insertion du cathéter Fig. 5. Retrait du guide et du dilatateur

Fig. 3. Retrait de l’aiguilleFig. 2. Insertion du guide
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Fig. 1. Ponction avec l’aiguille Fig. 4. Insertion de la canule

Fig. 7. Sécurisez le cathéter en appliquant une 
légère pression avec un doigt au-delà de la 
canule et retirez lentement la canule.

Fig. 8. Une fois que la canule est hors du corps du 
patient, décollez lentement les deux côtés de la 
canule en tirant sur les ailettes, en veillant à ne pas 
déplacer le cathéter. Enfin, placez le cathéter dans 
la position souhaitée.


